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Настоящим сертификатом Сертификационный центр ВАМ  удостоверяет, что комплекс для обработки 

промышленной рентгеновской пленки, обозначаемый 

Пленка Agfa Structurix D 4, 

обработанная 

проявителем Agfa Structurix G135 
в автоматической проявочной машине, время погружения 100 секунд, 

температура проявителя 28°С, 

изготовленная 

Afga-Gevaert n.v., Морцель/Бельгия 

отвечает требованиям к классу С 3 промышленной рентгеновской пленки для радиографического контроля в 

соответствии с DIN EN ISO 11699-1:2012, равно как и требованиям к классу I по ASTM E 1815-08 (2013). 

Держатель сертификата (в соответствии с контрактом № BAM-ZBA-0010-2005-GE): 

GE Industrial Belgium BVBA 

Отдел технологий контроля 

Сертификация проводилась на основании вышеуказанного контракта в соответствии с требованиями 

стандарта ISO/IEC 17065:2012 и включала в себя типовое ежегодное испытание и ежеквартальный контроль 

производственного процесса Afga-Gevaert n.v., Морцель, Бельгия (Системы сертификации BAM II и II b). 

Продукты, сертифицированные BAM, можно снабжать ярлыками со знаком «BAM Geprüft und überwacht» 

(Одобрено и перепроверено ВАМ) и/или «BAM Certified and under surveillance» с указанием номера 

сертификата. 

Основание для выдачи сертификата: протокол испытаний № VIII.31/6116 от 2000-09-27 и процедура № BZS-

GS/179/10 и BZS-GS/059/15. 

Сертификат действителен до 9 октября 2020 года. 
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